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が異なる 3 つの線量計算アルゴリズム間の線量分布の違いを解析した． 
 
【方法】線量計算アルゴリズムとして，媒質を均質な水とみなし計算を簡略化した pencil 




SBRT 症例 54 例に対しアルゴリズム間の線量分布の違いを比較した．臨床で行われた 2
つの線量処方法（1）PBC を使用し Planning Target Volume（PTV）中のアイソセンタに
処方線量を投与する処方（PBCIC），および（2）AAA を使用し PTV の 95%体積に処方線
量を投与する処方（AAAD95），の 2 つの処方に対し，それぞれ同じ照射条件下で AXB を用
いて再計算し，線量分布を比較した．比較項目は，D95（PTV の 95%体積の最小線量：PTV





臨床例では，D95 に関し， PBCICと AXB の差，AAAD95と AXB の差の中央値はそれぞれ，
処方線量の 9.6%（範囲：−0.0-29.1%），0.6%（範囲：−3.2-14.8%）であり，また，3%以上
の差を示した症例は，54 例中，それぞれ 45 例（83.3%），19 例（35.2%）であった．
PBCIC，AAAD95の V20 は，±1.3%以内の体積差で，AXB の V20 に一致した．  
 










さいほど大きいことが知られている 2-3）．このため，肺癌に対する SBRT では適切な線量計
算アルゴリズムの選択が特に重要となる． 
臨床で使用される線量計算アルゴリズムは，計算精度と計算時間のトレードオフで選択
される．SBRT が開始された当初は，人体を全て水とみなして計算を簡略化した pencil 
beam convolution（PBC）4）が主に用いられていた．アルゴリズムの進展と計算機性能の




International Commission on Radiation Units and Measurements （ICRU）が report 50
で推奨する方法は，planning target volume（PTV）内に ICRU 基準点を選び，その点に
線量を処方するものである．ICRU では基準点を PTV 中心またはアイソセンタとすること
を推奨している 6）．日本臨床腫瘍研究グループ（Japan Clinical Oncology Group：JCOG）



















める．この処方法を以下 D95 処方とよぶ．Frank らは，肺腫瘍の治療計画を解析し，PTV
のカバレッジについて，D95 処方がアイソセンタ処方より優れていると報告している 8）．  
D95 処方では PTV の 95%に処方線量を投与することで，腫瘍に十分な線量が照射される
ように線量を処方する．しかし，特に肺 SBRT では，PTV の 95%体積に腫瘍辺縁部の低密
度媒質が含まれることが多く，その場合，腫瘍の辺縁部の線量分布は線量計算誤差の影響
を強く受ける．このため D95 処方は，投与される線量が線量計算誤差の影響を大きく受け
るという問題を含む．肺 SBRT の線量処方を D95 処方で行う場合，高精度な線量計算アル
ゴリズムを用いることが特に重要となる． 













輸送方程式（linear Boltzmann transport equation：LBTE）に基づく線量計算アルゴリズ
ムを提案した 12）．LBTE は放射線のエネルギーや位置などの輸送現象を表す方程式である．
LBTE は，治療計画装置 Eclipse（Varian Medical Systems, Palo Alto, CA）の version10 
から利用可能となった線量計算アルゴリズム Acuros XB（AXB）に導入されている．AXB
の低密度媒質の線量計算結果は，MC の結果によく一致する 13-14）．MC が LBTE を乱数に
基づいて解くのに対し，AXB は LBTE を離散化して解く 12）．そのため，AXB は，MC と
同等の計算精度を保ったまま，MC より計算時間を短縮できる 15）．AXB を用いることで，
MC と同程度の計算精度をもつ線量計算アルゴリズムに基づいて肺 SBRT の臨床例におけ
る線量評価を行うことができる． 
本研究の目的は，東北大学病院で実際に照射した肺 SBRT 症例に対し，PBC や AAA の
線量分布を AXB の線量分布で評価し，線量計算アルゴリズムによる線量分布の違いを臨床






東北大学病院では，SBRT の線量計算アルゴリズムとして，2009 年 5 月までは PBC，
2009 年 6 月以降は AAA を使用している．本研究では，肺 SBRT を対象に，高精度線量計





線量計算アルゴリズムとして，放射線治療計画装置 Eclipse の PBC（ver. 8.6.15），AAA
（ver. 8.6.15），AXB（ver. 11.0.42）を用いた．PBC や AAA はカーネルベース線量計算法
の一種である 17）．カーネルベース線量計算法では，水に対する線量付与関数（カーネル）
に対して電子密度による補正を行い，線量計算をしている．これに対して，高精度な線量
計算アルゴリズムの 1 つである AXB は，媒質の物質を考慮に入れ，線量計算をしている．
PBC や AAA は媒質を水とし，AXB は媒質を物質としており，媒質の取り扱いに違いがあ
る．使用した PBC，AAA，AXB は全て同一の Clinac 23EX（Varian Medical Systems, Palo 
Alto, CA）の 6MV X 線に対しビームモデリングを行っている．計算グリッドは全てのアル
ゴリズムで 2.5mm × 2.5mm × 2.5mm に設定した． 
2.2 不均質ファントムにおける測定値と計算値の比較 
不均質スラブファントムにおいて線量測定を行い，測定値と PBC，AAA，AXB の各計算
値を比較し，計算誤差の程度を確認した．不均質ファントムは上から順に 3 cm の Tough 
Water（RMI-457; GAMMEX, Inc., Middleton, WI），10 cm のコルク（SH-800；タイセイ
メディカル，大阪），10 cm の Tough Water とした．ファントムの水平面の寸法は，Tough 
Water は 30 cm × 30 cm，コルクは 15 cm × 15 cm であった．コルク中には 3 cm 径の球の
水ファントム（腫瘍ファントム）（TM 水等価ファントム；タイセイメディカル，大阪）を
配置した（図 1A）．10 cm のコルク部分は異なる厚さのコルク層から成り，順番を入れ替
えることで，腫瘍ファントムの位置を垂直方向に調節できる． 
腫瘍ファントム中心の位置を，コルク上端から 16/25/30/40/50/60/70/84 mm に変化させ，
各位置において，腫瘍ファントム中心での絶対線量測定，および，腫瘍ファントム中心位
置を通る axial 面における相対線量測定を行った． 
絶対線量測定，相対線量測定，線量計算用 CT 撮影のそれぞれの用途に応じて，次の 3
種類の腫瘍ファントム（1）絶対線量測定用：電離箱線量計を挿入する穴が開いている 3 cm
径の球のファントム，（2）相対線量測定用：2 つの 3 cm 径の半球からなり，その間にフィ





ガントリー角 0 度，照射野 4 cm × 4 cm，エネルギー6 MV，モニターユニット（Monitor 
Unit：MU）値 200 MU とした．照射装置は Clinac 23EX を用いた．絶対線量測定には電
位計とともに校正された有感体積 0.016cm3 のファーマ型電離箱線量計 PTW-31016





線量計算については，まず，腫瘍ファントムの位置ごとに Computed Tomography (CT) 
で不均質ファントムをヘリカルモードで撮影した．撮影条件はスライス厚 2.5mm，管電圧
は 120kV，管電流は自動露出機構により設定した．CT は東北大学病院で治療計画用に使用
している LightSpeed RT（GE Healthcare, Waukesha, WI）を用いた．治療計画装置 Eclipse
に CT 画像を取り込み， PBC，AAA，AXB の各線量計算アルゴリズムで線量計算を行っ

















 ∆DPBC （%） = 100 × 
DPBC − Dmeas
Dmeas
 ， （1） 
 ∆DAAA （%） = 100 × 
DAAA − Dmeas
Dmeas
 ， （2） 
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 ∆DAXB （%） = 100 × 
DAXB − Dmeas
Dmeas
 ， （3） 
2.3 SBRT 臨床例における線量分布の比較 
SBRT の治療計画に対して，PBC，AAA，AXB を用いて線量計算を行い，線量分布を比
較した．対象は，2007 年 12 月から 2010 年 8 月の間に東北大学病院にて治療された，非
小細胞肺癌の SBRT の治療計画 54 例とした（表 1）． 
線量計算アルゴリズムと線量処方の違いにより，（1）PBC を使用しアイソセンタ処方を
行った治療計画（PBCIC），（2）AAA を使用し D95 処方を行った治療計画（AAAD95），の
2 つの線量分布に対し，AXB が計算する線量分布との比較を行った． 
はじめにPBCIC，AAAD95で計算を行った．次にPBCIC，AAAD95と同じビーム配置，照
射野形状にて AXB で計算した．AXB の MU 値は比較対象のPBCICまたはAAAD95と同一に
設定した． 
線量分布の比較には D95 および V20 を用いた．D95 は PTV の 95%体積の最小線量であ
り，PTV に対する線量のカバレッジを評価するための指標である．V20 は肺の体積のうち
20 Gy 以上の線量が照射される体積の割合であり，正常肺の副作用の関連因子として用いら
れる指標である 18）．ここで，肺の体積は両肺から PTV を差し引いた体積とした． 
線量指標の比較は，AXB の結果を評価基準として以下の式（4）‐（7）で定義する線量
差で評価した．D95PBC，V20PBC，D95AAA，V20AAAは，それぞれPBCIC，AAAD95から求
めた D95 と V20 である．D95AXB（PBC），V20AXB（PBC），D95AXB（AAA），V20AXB（AAA）は，
それぞれPBCIC，AAAD95で決まる MU 値を用いた AXB から求めた D95 と V20 である． 
 ∆D95PBC （%） =  D95PBC  −  D95AXB（PBC） ， （4） 
 ∆D95AAA （%） =  D95AAA  −  D95AXB（AAA） ， （5） 
 ∆V20PBC （%） =  V20PBC  −  V20AXB（PBC） ， （6） 




あった．腫瘍ファントム位置が 16 mm のときの AXB を除いて，各アルゴリズムの計算値
は全て測定値より大きかった（図 2）．∆DPBCは最も小さいとき 8.5%であった．腫瘍ファン
トムの位置が深くなるにつれ大きくなり，84 mm の位置で∆DPBCは最大の 13.2%となった．
∆DAAAは，腫瘍ファントム中心が16 mmから50 mmの間で深くなるにつれ，0.5%から3.1%





相対線量測定の結果，腫瘍ファントムの中心から 0-10 mm の∆DPBC，∆DAAA，∆DAXBは
それぞれ最大 13.7%，4.8%，1.7%の計算誤差であり，各計算値は実測値を上回る傾向にあ
った．（図 3）．照射野外の 30-40 mm の範囲では，各計算値は実測値を下回っていた．AAA
と AXB の OAR は，およそ 20-25 mm の範囲で，測定の OAR に一致する傾向であった． 
3.2 SBRT 臨床例における線量分布の比較 
D95 のアルゴリズム間の差に関して，∆D95PBC，∆D95AAAが 3%以上となった症例は，54
例中，それぞれ 45 例（83.3%），19 例（35.2%）であった（図 4）．∆D95PBC，∆D95AAAの
中央値は，それぞれ 9.6%，0.6%であった．∆D95PBC，∆D95AAAが±3%以内の症例はそれ
ぞれ 9 例（16.7%），35 例（64.8%）であった．これらの結果は，PBCICよりAAAD95の
D95 の方が AXB の D95 と近い値となる傾向にあることを示している． 
54 例中で，|∆D95AAA|の最小値と最大値はそれぞれ 0.0%，14.8%であった．|∆D95AAA|が
最小値と最大値となった症例について，AAAD95と AXB の線量分布の差分と DVH をそれ
ぞれ図 6，図 7 に示す．また，54 例中で，|∆D95PBC|の最大値は 29.1%であった．|∆D95PBC|が
最大値となった症例について，PBCICと AXB の線量分布の差分と DVH を図 8 に示す． 
V20 のアルゴリズム間の差に関して，∆V20PBC，∆V20AAAの中央値は，それぞれ−0.1%，
−0.2%であった（図 5）．PBCIC，AAAD95の V20 は，±1.3%以内の体積差で，AXB の V20
に一致した． 
PBCIC，AAAD95，AXB の計算時間の平均値±標準偏差は，それぞれ 22.1±3.5 秒（範囲：
16-33 秒），8.3±1.3 秒（範囲：7-12 秒），57.9±18.5 秒（範囲：35-106 秒）であった． 
4 考察 
肺 SBRT の治療計画 54 例について，PBCICとAAAD95の線量分布を AXB の線量分布と
比較した．PBCICとAAAD95は AXB と比べ，それぞれ 45 例（83.3%），17 例（31.5%）で
PTV の D95 が 3%以上大きくなり，肺野中の腫瘍に対し線量が大きくなる傾向を示した．




と MC で評価し，AXB と MC との線量差は最大 1.5%，平均 0.5%であったと報告している
13）．Bush らは肺を模擬したファントムにおける深部量百分率について，AXB と MC との
線量差は低密度媒質で±2.9%以内であったと報告している 14）．これらの結果に基づき，本
研究では AXB を線量分布の評価基準として使用した． 
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腫瘍ファントム中心の線量について，PBC と AAA の計算値を AXB の計算値と比較した
ところ，腫瘍ファントムの位置が深くなるにつれ，PBC で 9.2%から 12.3%，AAA で 1.2%
から 3.5%，AXB より大きくなった．先行研究においても，低密度領域では PBC と AAA










PBC と AAA の計算値は AXB の計算値よりも，全て大きくなった．一方，臨床例において




AXB では CT 値に基づいてボクセル毎に対応する物質を割り当てる 12）．Bush らは，骨と
肺を模したファントムにおける実験で，骨構造において，AXB は MC に比べて±1.8%以内
で一致したと報告している 14）．一方，AAA などの superposition 法では，カーネルをボク
セルに割り当てられた密度によってスケーリングする．Carrasco らによると，高原子番号
物質では，電子が大きい角度で散乱し，カーネルの形状が変化してしまうため，散乱の割




ては治療計画全体で，AAA の計算値が AXB の計算値よりも小さくなったことが考えられ
る． 
肺の V20 に関して，PBCIC，AAAD95の V20 は，±1.3%以内の体積差で AXB の V20 に
一致した．Graham らは PBC の計算結果を用いて，V20 が 22%以下の症例で，グレード 2
の放射線肺臓炎の発生率は 0%であったと報告している 18）．本研究において，各線量計算ア
ルゴリズムの V20 は全て 16%以下であり，閾値 22%を超えることはなかった．線量計算ア









本研究において，肺 SBRT におけるPBCICとAAAD95の線量分布は，AXB で計算した現
実に近い線量分布と異なる可能性があることを示した．現在の放射線治療で用いられてい
る処方線量や線量制約の多くは，PBC や AAA での計算結果から得られたデータである．











図 1 不均質ファントム 
（A）不均質ファントムの構造．直径 3cm 球の腫瘍を模擬したファントムの位置をコルク




図 2 測定値に対する計算誤差と腫瘍ファントム位置との関係 
計算誤差（%）=100 × 
各線量計算アルゴリズムの計算値 −  測定値
測定値
 
（照射条件：照射野 4cm×4cm，線源表面距離 100cm，200MU） 





図 3 フィルムによる相対線量測定から得られる OAR 
フィルムから求めたOARはビーム中心で絶対線量測定により求めた線量となるように正規
化した．（照射条件：照射野 4cm × 4cm，線源表面距離 100cm，200MU） 
PBC = pencil beam convolution，AAA = anisotropic analytical algorithm，AXB = Acuros 
XB 




図 4 D95 について，PBCICまたはAAAD95の計算値と AXB での計算値の差 
 線量差 （%） =  PBCICまたはAAAD95の計算値 −  AXB の計算値． 
箱の下端，中央，上端は，それぞれ第 1 四分位数，中央値，第 3 四分位数を示す．ひげの
下端，上端は，それぞれ最小値，最大値を示す． 
AAAD95 = AAA を使用し D95 処方を行う治療計画，PBCIC = PBC を使用しアイソセンタ
処方を行う治療計画 






図 5 V20 について，PBCICまたはAAAD95の計算値と AXB での計算値の差 
 体積差 （%） =  PBCICまたはAAAD95の計算値 −  AXB の計算値． 
箱の下端，中央，上端は，それぞれ第 1 四分位数，中央値，第 3 四分位数を示す．ひげの
下端，上端は，それぞれ最小値，最大値を示す． 
AAAD95 = AAA を使用し D95 処方を行う治療計画，PBCIC = PBC を使用しアイソセンタ
処方を行う治療計画 






図 6 D95 に関して，AAAD95と AXB の差が最も小さい症例 
（A）AAAD95と AXB の線量分布（アイソセンタを含む axial 面）．図中の白色の線は PTV．
（B）AAAD95と AXB の線量分布の差．PTV 中では AXB とAAAD95の差は小さかったこと
が分かる．（C）AAAD95と AXB で計算した PTV の DVH． 
AAAD95 = AAA を使用し D95 処方を行う治療計画 
AAA = anisotropic analytical algorithm， AXB = Acuros XB 
PTV = planning target volume 




図 7 D95 に関して，AAAD95と AXB の差が最も大きい症例 
（A）AAAD95と AXB の線量分布（アイソセンタを含む axial 面）．図中の白色の線は PTV．
（B）AAAD95と AXB の線量分布の差．PTV の辺縁でAAAD95が大きく計算したことが分か
る．（C）AAAD95と AXB で計算した PTV の DVH． 
AAAD95 = AAA を使用し D95 処方を行う治療計画 
AAA = anisotropic analytical algorithm， AXB = Acuros XB 
PTV = planning target volume 




図 8 図 7 で提示した症例 
（A）PBCICと AXB の線量分布（アイソセンタを含む axial 面）．図中の白色の線は PTV．
（B）PBCICと AXB の線量分布の差．PTV 中でPBCICが大きく計算したことが分かる．（C）
PBCICと AXB で計算した PTV の DVH． 
PBCIC = PBC を使用しアイソセンタ処方を行う治療計画 
PBC = pencil beam convolution， AXB = Acuros XB 
PTV = planning target volume 
DVH = dose volume histogram  
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表 1 対象症例 54 例の内訳 
 
PBC = pencil beam convolution，AAA = anisotropic analytical algorithm 
IC 処方 = PTV のアイソセンタに処方線量を投与，D95 処方 = PTV の 95%体積に処方線
量を投与 
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